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Test ve/veya 6l¢lim sonuglan, genisletilmis Sl¢lim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve test metotiari bu sertifikanin
tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicaple) with confidence probability and test methods are
given on the following pages which are part of this report.
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Test sonuclarn, sadece teste tabi tutulan numuneler icin gecerlidir. Laboratuvanimiz tarafindan numune alma islemi gerceklestiriimediginden,
teste tabi tutulan numunelerin temsil ézelliginden laboratuvanmiz sorumiu degildir. Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip
codaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
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1. MUSTERININ TALEBI:

Ekran koruyucu uygulanmig telefon ekranlarinda asagidaki testlerin yapiimasi ile ekran koruyucu filmin telefon
ekranini gizilmelere karsi dayaniminin tespit edilmesidir. Cokertme testi ile ekran koruyucu filmin esnekligi dlcllecektir.

1. Cokertme Testi / EN ISO 1520
2. Gizilmetesti /ENISO 1518

2. TEST EDILECEK MALZEME:

Numune hazirhigi : Musteri tarafindan yapilimistir.
Sartlandirma : Musteri tarafindan yapiimigtir.
Adi / igsaretieme kodu : Ekran koruyucu uygulanmis telefon ekranlari

3. KULLANILAN STANDARDLAR:
Cokertme testiicin; EN ISO 1520  Paints and varnishes - Cupping test

Cizilme testi icin; EN ISO 1518-1 Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 1:Constant-
loading method

4. TEST PROGRAMI:

4.1. GOKERTME TESTi ( CUPPING )
( EN ISO 1520 standardina gore)

Kullanilan iz ¢ikarici ¢apti : 20 £ 0,05 mm

Olgme hassasiyeti 10,1 mm
On hazirlik : Gerekli degil.
Son Iglem : Gerekli degil.
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Test sonuglan, sadece teste tabi tutulan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvanmiz tarafindan numune alma islemi getceklestiritmediginden y

teste tabi tutulan numunelerin temsil 6zelliginden laboratuvarimiz sorumiu degildir. Bu rapor, laboratuvarin yazil izni ofmadan kismen /
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4.2. GiZiLME TESTI
(TS EN ISO 1518-1 standardina gore )

Kullanilan yukler : 1000 g ve 2000 g
Kazima ignesi ucu : Yari kuresel sert metal ve yaricapi 0,50 £ 0,01 mm
Hareket hizi : 30 mm/s - 40 mm/s

On hazirlik : Gerekli degil.
Son iglem : Gerekli degil.

5. EKIPMAN BILGILERI:

? Kalibrasyon tarihi / Eock SR e
Cihaz Adi Kalibrasyon bitig tarihi Tipi Uretici Firma
Cizilme test cihazi 18.09.2012/ 18.09.2015 - SHEEN
MT-SCR-068
Cokertme Test cihazi - REF.760N SHEEN
MT-CUP-058

6. TEST SONUCLARL:

6.1. Cokertme testi sonuglari:

Cokertme testi sadece ekran koruyucu tzerinde yapimistir. Bu test koruyucu filmin esnekligini gdstermektedir.
Test sonucu: > 15 mm
6.2. Cizilme testi sonuglan:

Cizilme testi sadece ekran koruyucu ile kaplanmis telefon Uzerinde yapimistir. Bu test koruyucu filmin
cizilmelere karsi telefon ekranini koruyup korumadigini gdstermektedir.

Test sonucu: 2000 g ile yapilan ¢izme isleminde ekran koruyucunun telefon ekranini ¢izilmeye karsi korudugu

gbzlenmistir.
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Test sonuclari, sadece teste tabi tutulan numuneler icin gecerlidir. Laboratuvanmiz tarafindan numune alma islemi gergeklestmlmedlgmden '?é
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